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В дипломній роботі магістра обґрунтовано математичну модель електроміосигналу у вигляді періодично корельованого випадкового процесу, яка на відміну від відомих враховує у своїй структурі поєднання стохастичної природи та повторності електроміосигналу, що є властивим для сигналів біологічного походження. На базі обґрунтованої математичної моделі у вигляді періодично корельованого випадкового процесу застосовано синфазний метод  для аналізу електроміосигналу в автоматизованих комп’ютерних електроміографах, який дає змогу оцінити можливості своєчасної діагностики стану периферичної нервової системи. Розроблено програмне забезпечення в середовищі Matlab для автоматизованих комп’ютерних електроміографів на основі синфазного методу аналізу електроміосигналу як періодично корельованого випадкового процесу.
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In the master diplom work reasonably mathematical model electromiosignal as periodically correlated random process, which in contrast to the known into account in its structure blend stochastic nature and repetition electromiosignal, which is characteristic for signals of biological origin. On the basis of a reasonable mathematical model in the form of periodically correlated random-phase-process method for the analysis of electromiosignal automated computer electromiograph that allows you to evaluate the possibility of early diagnosis of the state of the peripheral nervous system. The software is developed in Matlab environment for automated computer electromiograph based on common-mode analysis method electromiosignal as periodically correlated random process. 
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Актуальність теми. Електроміографія (ЕМС) є єдиним об'єктивним і інформативним методом дослідження функціонального стану периферичної нервової системи, патологія якої в структурі неврологічних захворювань займає провідне місце. Електроміографічні дослідження дають змогу не тільки встановити характер захворювання, але й проводити його типічну діагностику, але і об'єктивно контролювати ефективність лікування, прогнозувати час і етапи відновлення.
Автоматизовані системи вимірювання і опрацювання медико-біологічної інформації, що використовують сучасні програмні засоби, істотно розширюють діагностичні можливості сучасної медицини. Це стосується і електроміографії - методу дослідження нервово-м'язової системи за допомогою реєстрації електричних потенціалів м'язів (ЕПМ).
Опис електроміосигналів сигналів (ЕМС) за допомогою їхніх моделей на кожному етапі дослідження виходить із необхідності відобразити суттєві, для даного типу задач, закономірності досліджуваних об’єктів і явищ, і втілити їх у математичній формі.
На сьогодні можна виділити два типи моделей ЕМС, а саме детерміновані та стохастичні. Детермінована модель ЕМС є досить спрощеною, тому що не враховує у своїй структурі властивість випадковості, що характеризує сигнали біологічного походження, тому він не знайшов використання в сучасних автоматизованих системах аналізу ЕМС. Стохастична модель електроміосигналу у вигляді стаціонарного випадкового процесу все частіше використовується при проектуванні автоматизованих систем діагностики нервової-м’язової системи людини, таких як Медикор MG-440, Neuropack MEB-9404K (​http:​/​​/​www.delrus.com.ua​/​cat​/​funktsionalnayad​/​oborudovanie8​/​elektromiografi​/​meb9404k.html" \t "_blank​), M-TEST (науково-виробниче підприємство DX-Системы (​http:​/​​/​dx-sys.pulscen.ru" \t "_blank​), Україна, Харків), МИОМОНИТОР (РИТМ ОКБ, ЗАО, РОССИЯ) (​http:​/​​/​www.8a.ru​/​firms​/​f1454.php​)) та інші. Проте ця стохастична модель електроміосигналу в повній мірі не відображає у своїй структурі цілісність механізму його породження, тому що електроміосигнал є складним за своєю природою сигналом, що містить в собі випадковість та повторність.
Отже, розроблення методу аналізу електроміосигналу на базі математичної моделі у вигляді періодично корельованого випадкового процесу для автоматизованих комп’ютерних електроміографів, який уможливить розширення можливостей своєчасної діагностики периферичної нервової системи людини є актуальною науковою задачею.
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розроблення методу аналізу електроміосигналу на базі моделі у вигляді періодично корельованого випадкового процесу для розширення можливостей автоматизованих комп’ютерних електроміографів. Досягнення цієї мети вимагає розв’язання таких задач:
Досягнення цієї мети вимагає розв’язання таких задач:
1.	Провести аналіз відомих методів аналізу електроміосигналів для обґрунтування напрямку наукового дослідження.
2.	Побудувати математичну модель електроміосигналу, яка враховує у своїй структурі поєднання властивостей періодичності із випадковістю, для розв’язання задач своєчасного виявлення змін у функціонуванні  периферичної нервової системи. 
3.	Обґрунтувати метод аналізу електроміосигналу на базі математичної моделі у вигляді періодично корельованого випадкового процесу з метою розширення можливостей автоматизованих комп’ютерних електроміографів.
4.	Провести експериментальні дослідження електроміосигналу. 
5.	Розробити програмне забезпечення для автоматизованих комп’ютерних електроміографів з метою своєчасної діагностики стану периферичної нервової системи.
Об’єкт дослідження: процес аналізу електроміосигналу
Предмет дослідження: математична модель електроміосигналу у вигляді періодично корельованого випадкового процесу для розширення можливостей автоматизованих комп’ютерних електроміографів
Наукова новизна одержаних результатів. 
Вперше на базі математичної моделі електроміосигналу у вигляді періодично корельованого випадкового процесу проаналізовано його синфазним методом, що дало змогу розширити можливості своєчасної діагностики периферичної нервової системи людини шляхом впровадження в область невропатології нового класу інформативних характеристик – кореляційні компоненти.




